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Hyperlinks 
Uitgaand 
 

Uitgaande hyperlinks:  

Document "Medido inzetten bij de cliënt" 
Document "Medido stoppen bij een cliënt" 
Document "Identificeren van de cliënt in de Wijkverpleging" 
Document "Handhygiëne" 
 

 

Doel 

Voorzien in een verantwoorde werkwijze voor het laden van de baxterrol in een Medido bij een 
cliënt. 
  

Doelgroep 

Wijkverpleegkundigen 
Zorgverlener 
Zorgassistent met medicatie module 
  

Definities en omschrijvingen 

Medido: een automatische medicijndispenser waarmee Farmaceutische Telezorg door 
zorginstellingen aan cliënten kan worden geleverd. 
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Benodigdheden 

De benodigdheden voor het laden van de baxterrol in de Medido: 

 Baxterrol van de cliënt 

 Medido inclusief oplader 

 Plakstrips 
  

Beschrijving werkwijze 

Deel 1 
  

 Volg de werkinstructie ‘Identificeren van de cliënt in de Thuiszorg’ 

 Leg benodigdheden klaar 

 Volg de werkinstructie ‘Handhygiëne’ 

 Controleer de nieuwe baxterrol van de cliënt op ‘Juiste patiënt’ en ‘Juiste tijd en datum’ 

 Verwijder lege baxterzakje(s) aan het begin en einde van de nieuwe baxterrol. 
  
Deel 2 
  

 a. Laden van een nieuwe baxterrol in een lege Medido: 

 Rol de baxterrol opnieuw op. Dit mag niet te strak gebeuren. Maak de eerste vouw op 4 
cm. Begin hierbij met het baxterzakje dat als laatst moet worden uitgegeven. Houd de tekst 
aan de buitenkant van de rol. 

 Open de deksel van de Medido. 

 Ga verder bij ‘Deel 3’. 
 
OF 
b. Laden van een nieuwe baxterrol naast een reeds geladen baxterrol in de Medido: 

 Open de deksel van de Medido 

 Druk op de knop met het pijltje naar achter om de eventuele resterende baxterzakjes uit de 
Medido te nemen. 

 Plak de speciale plakstrip op het laatste zakje van de oude rol met de stippellijn tegen het 
uiteinde van het zakje. 

 Plak het eerste zakje van de nieuwe rol tegen de stippellijn aan. Knip de eventuele 
uitstekende plakstrips af. 

 Rol de baxterrol opnieuw op. Dit mag niet te strak gebeuren. Maak de eerste vouw op 4 
cm. Begin hierbij met het baxterzakje dat als laatste moet worden uitgegeven. Houd de 
tekst aan de buitenkant van de rol. 

 Ga verder bij ‘Deel 3’. 
  
Deel 3 
  

 Verplaats de inhoud van de baxterzakjes naar de linkerkant van de baxterrol door de 
baxterrol op zijn linkerkant op tafel te leggen en tweemaal de baxterrol op de tafel te tikken. 

 Leg de sealrand van het eerste baxterzakje met de tekst naar boven tegen de linker 
zijkant. 

 Onthoud het eerste tijdstip van het eerste baxterzakje om straks te controleren of dit 
overeenkomt met wat er op het display vermeld staat. 

 Schuif het eerste baxterzakje in de opening tot deze niet meer verder kan. 

 Druk tegelijkertijd op de knop met het pijltje naar voren. Het zakje wordt nu in de Medido 
getrokken. Als dit niet gebeurt moet het zakje nog iets verder naar voren worden 
geschoven. 

https://iprova.ad.rivas.nl/iProva/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=5d51e8e1-9bc0-42da-87c1-681e3fc0397d
https://iprova.ad.rivas.nl/iProva/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=34e7acf4-7a9c-42b3-83ee-6bbc1411ad39
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 Wanneer een dubbele pieptoon hoorbaar is, mag de knop worden losgelaten. De melding 
‘Rol laden geslaagd’ verschijnt in het display. Geeft het display de melding ‘Rol laden 
mislukt’ herhaal dan de hierboven genoemde stap. 

 Sluit de deksel van de Medido. 

 Controleer of het weergegeven tijdstip van het eerstvolgende uitgiftemoment op het display 
overeenkomt met het tijdstip van het eerst zakje. 

  
  
  

Rapportage 

Naam thuiszorgmedewerker, datum en tijdstip van laden rol 
Eventuele bijzonderheden 

Bijlagen - Gerelateerde documenten 

 Werkinstructie Medido inzetten bij de cliënt 

 Werkinstructie Medido stoppen bij een cliënt 
  
 

 

 

 

 

 

 

https://iprova.ad.rivas.nl/iProva/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=e77a7bf6-b711-457c-952c-1b873d83da12
https://iprova.ad.rivas.nl/iProva/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=60fa9e20-fc9c-4727-9145-66373b9b4630
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